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Ersatzteilbeschaffung 



Zur Beschaffungeines Ersatzteiles wendenSie sichbitte anlhre nachst- 
gelegene R&S- Vertretung oder an das Stammwerk ROHDE & SCHWARZ, 
D 8000 Miinchen 8, Miihldorfstrafie 15; Telefon (0811) 40 19 81; Telex 
05-23 703; Telegrammadresse: rohdeschwarz muenchen. 

Bei der Bestellung eines Ersatzteiles bitten wir in Ihrem Interesse um 
folgende Angaben: 

a) Kennzeichen und R&S-Sach-Nr. des schadhaften Bauteils (nach 
Schaltteilliste), 

b) Typ bzw. Bestellnummer (BN) und Fertigungsnummer (FNr. ) des 
Gerates(z.B. nach Frontplattenbeschriftung). 

Um unnotige Lieferumwege zu vermeiden, geben Sie bitte an, welcher 
Stelle das Bauteil zugesandt werden soil (Lieferanschrift). 



Bedeutung der Zusammenstell- Vorschrift 



Letzter Teil vorliegender Beschreibung ist eine Liste, nach der sie 
zusammengestellt wurde. Anhand dieser Zusammenstell- Vorschrift 
(ZV) kbnnen Sie nachpriifen, ob alle in ihr aufgefiihrten Teile vorhan- 
den sind und ob die Schaltteillisten, Stromlaufe und andere Plane den 
vorgeschriebenen Anderungszustand (Az) aufweisen. 

Sollte irgendein Teil fehlen, so stand er uns bei Auslieferung der Be- 
schreibung noch nicht zur Verftigung, oder es handelt sich um einen 
Irrtum bei der Zusammenstellung. Gegebenenfalls bitten wir umNach- 
richt mit Angabe der (in der rechten unteren Ecke genannten) R-Nr. 
der ZV und der Pos. -Nr. 
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1 . Anwendung 



Das NF-Millivoltmeter tJVH ist durch seine Eigensehaf ten in der Entwick- 
lung, Fertigung und beim Service ein vielaeitig anwendbares Gerdt. Es 
kann sowohl vom Netz als auch aus dem eingebauten Nickel-Cadraium-Akku- 
mulator betrieben warden ; ist daher bei gleicbzeitig kleinen Gehause- 
abraessungen fiir den beweglichen Einsat 2 bestens geeignet. 

Der MeSbereich von 0,1 mV. ..300 V bzw, -80 ... +52 dB ermoglicht in 12 
Bereichen Spanmngsmessungen im Frequenzbereich von 10 Hz bis 1 KHz. 

Die hohe Stabilitat des Verstarkers gewahrleistet elne Absolut-Oenauig- 
keit der Anzeige besser ±2 fS,v,E.. liber den unsymmetrischen erdfreien 
Eingang mit einer Eingangsimpedanz von 1 MQ || 30 pF kann auch an hoch- 
ohmi gen Spannungsquellen gemessen warden, ohne deren Betriabsverha.lt- 
nisse nennenswert zu beeinflussen. Der Verstarker- und der AnzeigeteiX 
des Gerates sind potentialfrei aufgebaut. Dadurch wird eine hohe Stdr- 
spannungsddmpfung erreicht, d.h. nur ein ganz kleiner Bruchteil der 
zwischen Verstarkermasse und Geratemasse liegenden Storspannung wird 
angezeigt (aum BeispieX St3rspannungsdampfung >120 dB bei 50 Hz). Mit 
dem Gerdt kbnnen auch praktisch beiastungafreie symmetrische Spannungs- 
bzw, Pegeimessungen im Frequenzbereioh 10 Ha. ..100 kHz ausgefiihrt warden 
Die Eingangsschaitung erraSgiicht ferner die Verwendung von Teiier-Tast- 
kopfen fiir sehr hochohmige und kapaz i tat sarme Messungen ( zum BeispieX 
an Schwingkreisen). 

Die dem Eingang zugefiihrte Spannung ist am Ausgang urn max. 60 dB ver- 
starkt entnehmbar. Der Eigenklirrfaktor des Verstarkers betr&gt SO, 4 
bie 50 kHz. Das HF-Millivoltmeter UVN kann somit als empfindlloher 
Breitbandver stdrker beniitzt warden. Auch l&Bt ein an der Ausgangsbuohse 
angeschloeeener Oszillograf die Kurvenform der MeBspannung und damit 
etwaige libers teuerungen, die zu Fehlanzeigen fUhren, erkennen. 

Der eingebaute Eichgenerator dient zur Verstdrkerkontrolle. 



H 15755 Bl.J 



2 . Eigenachaf ten 



Frequenzbereich 


• • • 10 Hz • * • 1 


1 MHz 








Spannungs- Oder PegelmeBbereioh. 


• • « 0] 


1 1 mV . . . 


,300 V 


Oder -80. ..+52 dB 


Stufung. ..... 


... 1 


mV/-60 


dB 


1 


V 0 


dB 




5 


mV/ -50 


dB 


3 


V/+10 


dB 




10 


mV/-40 


dB 


10 


V/+20 


dB 




50 


mV/-30 


dB 


30 


V/+30 


dB 




100 


mV/-20 


dB 


100 


V/+40 


dB 




300 


mV/- 10 


dB 


300 


V/+50 


dB 



Eichung der Instrumentskala 0...3 V, 0...10 V, -20... +2 dB 

Singang. ... ..... unsymmetrisch, erdfrei, 

koaxiale HF-Buchse 3/7 (Typ BUG) 

Eingangswider stand .......... 1 MG ii 30 pF 

Max. zulassige Wechselspannung , 

in den Bereichen 1 mV... 100 mV 

bei 10 Hz... 50 kHz . . 140 V 

bei 50 kHz... 300 kHz. 30 V 

bei 300 kHz... 1 MHz . 10 V 

in den Bereichen 300 mV. ..300 V 

bei 10 Hz... 1 MHz. ........ 425 V 

Max. zul&ssige Gesamtspannung 

am Eingang 600 V 

Gleichspannung + Scheitelwert 
der Wechselspannung 

Verstarkermasse hochliegend 

Isolationswiderstand ......... §100 MG 1 zwischen Verstarker 

Kapazitat. .............. etwa 500 pF | und Gehausemasse 

Anzeigefehler bei 1 kHz und 

23 °C Raum temper atur §±2 v.E, 

Frequenzgang der Anzeige (bei Vollausschlag) 
bezogen auf 1 kHz 

10 Hz... 300 kHz. .......... §±2 

500 kHz... 1 MHz. . . §±5 / 

Anderung der Anzeige durch 
TemperatureinfluB 

im Bereich +23. ..+45 °C. ....... §0,1 $/°C 

im Bereich +25 ... - 1 5 °C 

bei Frequenzen 300 kHz ....... §0,15 

> 300 kHz §0,25 $>/ 0 
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Storausschlag am Instrument 
im 1-mV-Bereich. ..... 



abh&ngig vom AbschluB des Eingangs 



mit *> (Eingang offen). . . . . . . . . 130 pV 

mit 500 kQ ....... . 60 pV 

mit 600 Q ............. . 30 p? 



Stdrspannungsdampfung des erd- 
freien Verstarkers bei Generator- 
innenwider stand = 6 00 G 

bei 10 Hz... 100 Hz 
bei 100 Hz... 10 kHz 

Max. zulSsaige Gesamtspannung 
zwisohen Verstarkerraasse und 
Ger&temasse. ........ 



Art der Gleichrichtung ........ Mittelwertgleichrichtung 

Eichung. ............... in Bffektivwerten bei Sinuaform 

Skalenverlauf . ............ annahernd linear 

Bei impulsformigem Signal max. zu- 

lassiges TastverhSltnis bei Voll- 

auasohlag des Instrumentes . . . . . . T/t » 6 



Verstarkerausgang . .......... unsymraetrisch, erdfrei 

koaxiale HF-Buchse 3/7 VTyp BSC) 

Quellwiderstand ........... 6 00 Q 

EMK der Ausgangsspannung bei 
1 kHz, 23 °C, bezogen auf 

Vollausschlag des Instrumentes .... 1 V ±2 ^ 

Frequenzgang der Verstarkung, 
bezogen auf 1 kHz bei AbschluB 
mit §4 Mfi H 1*5 pF 

von 10 5z«..1 MHz. .......... =s±0,2 dB 

Anderung der Verstfirkung durch 
Tempera tureinfluB 

in Bereich +23. ..+45 °G Sf0,05 #/°C 

im Bereich +23...-15 °C. Sh-0,1 P/°C 

Storspannung am Ausgang ... abhangig vom MeBbereich und vom 

AbschluB des Bin- und Ausgangs* 

50 mV im t-mV-Berelch bei AbschluB 
des Eingangs mit 100 kQ und Ab- 
schluB des Ausgangs mit 1 MO 



500 V 

Gleichspannung + Scheitelwert 
der Wechselspannung 



i120 dB 
g 90 dB 
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Klirrraktor bei 0,2...1 x Vollausachlag dee Instrumentes 



bei 10 Hz... 50 kHz . 

bei 50 kHz... 200 kHz ........ 

bei 200 kHz . . . 1 MHz . 

Stromversorgung 

NetzanschiuB ............ 

Batteriebetrieb . . . 

Aufladung der Batterie ....... 

Moglicher Batteriebetrieb 
nach 5 Stunden Netzbetrieb . .. . 

nach 10 Stunden Netzbetrieb . . . . 

nach 15 Stunden Netzbetrieb . . . . 

nach 40 Stunden Netzbetrieb . . . . 

Abme a sunken (B x H x T) ...... 

Oewicht .............. 

Bestiickung ............ 



Zubehor ..... 
Empfohlenea Zubehor 



3 0,4 i> 

3 1 $ 
35 1 > 



Netz- Oder Batteriebetrieb 

115/125/220/235 V +10 15 i> 

47** *63 Hz (max.5»5 TA) 

max. 30 Stunden bei roll geladener 
Batterie 

durch Netzbetrieb 



etwa 12 Stunden 
etwa 18 Stunden 
etwa 22 Stunden 
etwa 30 Stunden 



162 x 238 x 241 mm 



etwa 5*5 kg 



1 Kickel-Cadmiuffi-Batterie 
12003-25.4 

4 Transistoren GT/aC 122 ge 
tl Transistoren GT/BFY 19 
1 Transistor 12003-3*5 
1 Kleinlaape HLT 22401 (24 V/0,02 A) 
1 Sohaelzeinsatz M 0,08 C DIN 41571 
(fur 115 und 125 V Netzspannung) 

1 Schmelzeinsatz M 0,052 C DIN 41571 
(ftir 220 und 235 F Netzspannung) 



1 Netz-AnachluBkabel LKA 08025 



2 HP-Verbindungskabel (lOO cm) 
BN 9111505/100 

2 Uber gangs stacker, 50 a 
(BHC-Stecker/HF-Buchse 4/13 
DIN 47284) FND 1l660/50 
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Inbetriebnahme und Bedienung 



3.1. Prlifen der Einstellung des mechanischen Instrument-Nullpunktes 

Bei ausgeschaltetem Gerat muB der Zeiger dea Instrumentes auf dem mecha- 
nischen Null punk t stehen. Das ist der Nullpunkt der beiden Volt-Skalen. 
Zur Korrektur dient die unter dem Instrument eingelassene Schlitzachse. 



3.2. Einatellen dea Gerates auf die gegebene Netzspannung 

Ab Verk ist das Gerat fiir 220 V Netzspannung eingestellt. Zur Umstellung 
fiir 115* 125 Oder 235 V muB man zunachst am unteren und oberen Rand der 
Frontplatte die Zylinderkopfschrauben losen und das Gerat aus seinem 
Fasten ziehen. Dann wird auf dem Spannungsw&hler (uber dem Netztrans- 
formator) das mit der gegebenen Netzspannung bezeichnete Federnpaar mit 
einer geeigneten Sicherung iiberbriickt. Der fiir 220 V eingesetste 32-mA* 
Schmelzeinsatz (M 0,032 C DIN 41571) ist auch fiir 235 T geeignet. Fiir 11 5F 
Oder 125 V muB ein 80-raA-Schmelzeinsatz (]| 0,08 C DIN 41571) eingesetzt 
verden. 



3.3. AngchlieBen an das Netz und Einschalten 

Zur Terbindung mit dem Netz ist dem Gerat das AnschluBkabel LKA 08025 
(Zubehor) beigegeben. Dieses wird an der Riickseite elngesteckt. Der MeB~ 
bereichschalter des UYN ist gleichzeitig Netzschalter. Bringt man diesen 
won der Stellung „Aus” auf eine der anderen Stellungen, so ist das Gerat 
eingeschaltet . Das Lampchen „Netz" zeigt den Einschaltzustand an. 

Venn der Schukostecker des AnschluSkabels in einer Netz-Schukodose steckt, 
deren Schutzleiter geerdet ist, so sind aucfc das GehRuse des U7N und die 
mit einem Hassezeichen gekennzeichnete Telef onbuchse geerdet. Dagegen Sind 
die zwei mit einem eingeklammerten Hassezeichen gekennzeichneteh Telef on- 
buchsen sowie die AuBenleiter der beiden koaxialen Buchsen (fiir Ein- und 
Ausgang) nicht geerdet. Dibse Buchsen und die AuBenleiter sind nur mit der 
Masse des Verstarkers verbunden. Nach dem Einschalten zeigt das Instrument 
einen schwankenden Ausschlag, der jedoch nach etva 15 Sekunden Einlaufzeit 
▼erschwindet. Hierauf konnen die Priif ungen nach 3*4* und 3*5. worgenommen 




5.4. Priifen der eingebauten Batterie 

Wenn das UVN nach Abschn. 5*5. mit dem Netz verbunden und eingeschaltet 
ist, 'wird die eingebaute Batterie geladen (Pufferung) . 

Den Ladezustand kann man priifen, indem man den He&bereichschalter auf 
einen der zwolf MeBbereiche stellt, den Knopf „BATTv-SPG.-KONTR. ” driickt 
und das Instrument beobachtet. Der Zeiger muB innerhalb der blauen Ska- 
lenmarke stehen. Befindet sich der Zeiger am rechten Ende dieser Marke, 
so ist die Batterie voll geladen; befindet er sich nahe dem linken Ende 
der Harke, so ist sie unzureichend geladen. Sinkt die Spannung der Bat- 
terie weiter geringfiigig ab, so wird die Batterie durch ein Relais selbst- 
tatig abgeschaltet, so daB sie sich nicht noch mehr entladen kann. Dann 
zeigt das Instrument beim Driicken des Knopfes keinen Ausschlag mehr. Nach 
kurzzeitigem Betrieb am Netz zieht das Relais wieder an; die Ladung be- 
ginnt. 

Wie lange das Gerat aus der eingebauten Batterie gespeist werden kann, 
hangt von der Zeitdauer des vorhergegangenen Netzbetriebes ab: 

Nach 5 Stunden Netzbetrieb etwa 12 Stunden Batteriebetrieb, 

nach 10 Stunden Netzbetrieb etwa 18 Stunden Batteriebetrieb, 

nach 15 Stunden Netzbetrieb etwa 22 Stunden Batteriebetrieb, 

nach 40 Stunden Netzbetrieb etwa 50 Stunden Batteriebetrieb. 



5.5. Priifen der Yerstarkung (Eichung) 

Hierzu stellt man den MeBbereichschalter auf „VERST.-KONTR. " . Hiermit 
ist der eingebaute 1-kHz-Eichgenerator eingeschaltet*. Seine Spannung ge- 
langt auf den Eingang des Verstarkers, wird verstarkt und vom Instrument 
angezeigt. 

Die Pehlergrenzen dieser Eichspannung liegen bei ±0,5 und zwar inner- 
halb des Temperaturbereiches von -10... +45 °C bei Netzbetrieb oder bei 
voll geladener Batterie. Bei unzureichend geladener Batterie betragen die 
Fehlergrenzen der Eichspannung zus&tzlich -1 

Der Instrumentzeiger soli sich mit dem O-dB-Strich decken; er darf bei 
+25 °C Raumtemperatur nur geringfiigig von diesem Strich abweichen. Eine 
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grSBere Abweichung kann durch eine von +23 °C abweichende Raumtempera- 
tur verursacht sain. Gegebenenfalls kann eine Abweichung beim Messen 
einer Spannung in Rechnung gesetzt warden: Liegt der Eichaaasehlag zum 
Beispiel 1 % unter dam Sollwert (0 dB « 0,775 V), so liegt der tatehoh- 
liche MeBwert ua 1 $ hdher. 



3.6. Yerbindungskabel 

Als Verbindung zwischen UVN und der zu mesaenden Spannung verwende man 
bei unsymmetrischen Messungen ein abgeschirates Kabel, das ait einem in 
die. koaxiale Eingangabuchse pasaenden Stecker verseben ist. Dies ist- be- 
sonders bairn Hessen kleiner Spannungen erforderlioh, urn eine Einstreuung 
▼on Stbrspannungen (z.B. Brumia) zu vermeiden. Hierfiir ist das koaxiale 
Verbindungskabel ait BHC-Stecker BS 9111505/100 zu eapfehlen. Kabel ait 
HF-Stecker 4/15 laaeen sich ait thjergangsstecker FHU 11660/50 verwenden. 

Falls keine Gefahr einer Brunraeins treuung besteht, kann man die Span- 
nung auch durch Leitungen ait 4-mm-Bananens teckern anschlieBen: Geerdeten 
Oder erdnahmen Pol der Spannung an die mit einem eingeklammerten Haase- 
zeichen gekennzeichnete Telef onbuchse , den spannungsfuhrenden Pol an den 
Innenleiter der koaxialen Buchse. 

5.7. Spannungs- und Pegelmegsung 

Fiir die Hessung der Spannung in Volt gibt der MeBbereiehschalter die Be- 
reichendwerte an. Fiir die Bereiohe 1 mV, 10 mV, 100 a V usv. wird an der 
von 0...10 geteilten Instrumentakala abgelesen, ftir die Bereiche 5 mV, 

30 mV, 300 mV usw. an der von 0...3 geteilten. Ben abgelesenen Vert 
braucht man also nur mit einer Zehnerkonstante zu aultiplizieren, ua den 
MeBwert zu erhalten. dm den MeBwert in Bezibel zu erhalten, mufl man den 
am MeBbereiehschalter angegebenen Pegelwert und den an der Instrument- 
skala abgelesenen Pegelwert zusammenz&hlen. So ist zum Beispiel 

+20 dB und -2 dB gleich +18 dB 

0 dB und 0 dB gleich 0 dB - 0,775 V 

-10 dB und +2 dB gleich -8 dB 

-20 dB und -2 dB gleich -22 dB 

Verstandlicherweiae wird man, wenn nicht gerade Pegel unter -70 dB zu 
messen sind, nur den von -10... +2 dB geeichten Skalenbereich ausmitzen. 
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r* Bei der Messung von Spannungen 1st zu beachten, daQ die maximalen Ein- 

gangs spannungen fiir die einzelnen Bereiche nicht iiberschritten verden. 

AuBer der zu messenden Wechselspannung darf am Eingang aine Cleichspan- 
nung anliegen. Der aus Gleich- und Wechselapannung resultierende Spitzen- 
vert darf jedoch 600 V nicht iiberschreiten. Fiir die einzelnen MeBbereiche 
sind, abhangig von der Frequenz der MeBapannung, folgende maximale Wech- 
8el spannungen zugelassent 



1-mY-. . . 100-mV-Bereich 


140 V fiir f $ 50 kHz 

30 Y fiir f s 300 kHz 

10 V fiir f g 1 MHz 


300-mY-. . . 300-V-Bereich 


425 V fiir f S 1 MHz 



3.7.1. Pnaymmetriache Measung, Measung bei ^vorhandenen Storspannungen 

Da der Verstarker des Gera tea potentialfrei aufgebaut iat, konnen nicht 
nur geerdete, aondera auch aolche Spannungen geaessen verden, die ein ge - 
gen Erde (Schuko) unterachiedlichea Potential haben. Der Potentialunter- 
schied soil aber nicht grSBer ala 300 T (reaultierender Spitaenvert aus 
Gleich- und Wechselapannung) sein. Irgendvelche Kursschliisse durch Anachal 
ten des UYN an das MeBobjekt sind also auageschloasen, sofern nicht ein 
geerdetes Gerat mit dem Verstarkerausgang verbunden ist. 

Man beachte, daB die AuBenleiter der Ein- und Ausgangsbuchse sovie die 
Steckerhiilse des Yerbindungskabels das Potential der Verstarkermasse auf- 
veisen. Zvischen diesen Teilen und dem Gehause des UYN (Erde) liegt also 
eine Spannung, die, venn sie aehr als 40 V betragt, die notige Yoreicht 
erfordert. 

Oftmals ist der HeBspannung eine Storspannung iiberlagert. Damit kann die 
Anzeige, insbesondere bei sehr kleinen Me B spannungen, mit erheblichen 
Fehlem behaftet sein, venn die Messung mit einem Gerat vorgenommen vlrd, 
das einen geerdeten Eingang aufveist. Urn Anzeigefehler dieser Art zu 
vermeiden, ist der Verst&rker- und Anzeigeteil des UYN isoliert im Gehause 
aufgebautv Damit ist das Gerat bestens geeignet, Storspannungen (z. B. 
bedingt durch Erdschleifen) stark zu dampfen und nicht mit ihrervollen Gro Be 
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ait zur Anzeige zu bringen. Hit steigender Prequenz nimmt die Stbrspan- 
nungsdampfung ab (aiehe Bild l). Aufierdem verringert sie sich mit stei- 
gendem Innenwiderstand der HeBspannungsquelle. Als Beispiel sei der 
EinfluS einer Storspannung auf die Anzeige naher erlautert. Die Storapan- 
nung werde durch eine Erdschleife hervorgerufen. Die Prinzipschaltung 
zeigt Bild 2. 

Der am Punkt B geerdete Generator liefert eine Spannung Ujj e g, die iiber 
ein abgeschirmtee Kabel mit dem UVN gemessen warden soli. Das Geh&use des 
UVN ist am Punkt A geerdet, entweder bei Netzbetrieb iiber den Schutzlei- 
ter Oder mit einer Verbindungsleitung an der Telef onbuchse. Zwischen den 
Erdpunkten B und A (beispielsweise Schutzkontakt zweier Steckdosen) sei 
eine Spannung Ustor ▼orhanden (nicht sei ten bis zu 0,5 V). Der Innenwi- 
derstand der Storspannungsquelle ist sehr niederohmig und daher nicht 
gezeichnet. Die Storspannung liegt sowohl an der Reihensohaltung won 
Kabelschirm und Isolationswiderstand. R isol als auch an der Reihenschal- 
tung der HeBspannungsquelle, deren Innenwider stand , dem Eingangswider- 

stand R e und dem Isolationswiderstand Ri so i. Es ist e-rsichtlich, daB nur 
ein ganz kleiner Teil der Storspannung ^stor am Ei^gangswiderstand R e 
steht, da R Q « R isol . Ist die Storspannung zum Beispiel 1 V, die HeBspan- 
nung 1 mV und die Storfrequenz 50 Hz, so kann man fiir einen Generator- 
widerstand von 600 Q aus Bild 1 eine Storspannungsdampfung von 120 dB 
ablesen. Die Storspannung kommt somit nur mit einem Millionstel ihres 
Vertes zur Anzeige, also mit 1 (iV Oder mit 0,1 ^ der HeBspannung (unge- 
fahr Zeigerbreite) . Aus dem Beispiel ist zu ersehen, daB Storspannungen 
dieser GroBenordnung bei der Messung praktisch nicht berucksichtigt werden 
miissen. • 

3»7»2. Symmetrische Hessving 

Der erdfreie Aufbau des Verstarker- und Anzeigeteils bietet aufierdem die 
MSglichkeit, symmetrische Spannungen bis 100 kHz zu messen* Gleichspan- 
nung darf am Eingang anliegen. Die symmetrische HeBspannung wird der Ein- 
gangsbuchse wie bei der unsymmetrischen Hessung zugeftthrt; die Geh&use- 
masBe bildet den Symmetric punkt. 

Durch die Belas tung des symmetrischen Generatorwiderstandes mit dem un- 
symmetrischen Eingang konnen sich abhangig vom Genera tor wider stand und 




▼on der Frequenz folgende Fehler ergeben: 



Generatorwiderstand 


Frequenz 


Fehler 


600 Q 


bis 10 kHz 


§ 1 % 


bis 30 kHz 


§3 56 


s 150 Q 


bis 30 kHz 


§ 1 i» 


bis 100 kHz 


§ 3 * 



Die Symmetriedampfung betragt an einem Generatorwiderstand von 
2 x 300 Q ^ 57 dB bis 1 kHz, ^ 40 dB bis 10 kHz und ^ 20 dB bis 100 kHz. 
Fiir die meisten Anwendungsfa.il e geniigen diese Werte. Werden hohere For- 
derungen an die Symmetriedampfung gestellt, so kann durch auflere Beschal- 
tung die zwischen Verstarkermasse und Gehausemasse vorhandene Kapazitat 
▼on etwa 500 pF an der spannungsfuhrenden Klemme gegen Gehausemasse mit 
einer Trimmkapazitat Cg' (Bild 5) nachgebildet werden. Optimaler Abgleich 
ergibt im Tonfrequenzbereich (20 kHz) eine Symmetriedampfung bis 64 dB. 



5.8. Das UVK als Verstarker 

An der Buchse „Ausgang" kann die dem Eingang zugefiihrte Spannung bis zu 
lOOOfach verstarkt entnommen werden. Diesen grbBten Verstarkungsgrad weist 
'das UVN im MeBbereich 1 mV auf. Beim Umschalten auf die hoheren Bereiche 
geht die Verstarkung um 10 dB je Stufe zuriick; sie betragt dann zum Bei- 
spiel gleich 1 in der Stufe 1 V/0 dB. Die zu ▼erstarkende Spannung darf 
jedoch nicht hoher sein als der im gewahlten Bereich angegebene Endwert. 
Die einzelnen Eigenschaften gehen aus Abschnitt 2. hervor. Wegen seines 
kleinen Klirrfaktors und seiner nahezu frequenzunabhangigen Verstarkung 
eignet sich das UVN zum Beispiel auch sehr gut als Vorwerstarker bei der 
oszillograf ischen Untersuchung kleiner Wechselspannungen. Als sehrnHts- 
lich erweist sioh ein am Ausgang angeschalteter Oszillograf, urn Fehler- 
quellen der Anzeige bei der Hessung won Spannungen nicht bekannter Kur- 
▼enform auszuschlieBen. Es kommt namlich haufig ▼ or, da£ im Eingangssi- 
gnal zeitlich sehr kurze Impulse enthalten sind, deren Amplituden aber 
oft das Zehnfache der MeBspannung betragen. Der Verstarker wird demnsch 
iibersteuert' und die Anzeige bietet in diesem Fall keine Gewahr fiir die 
Hichtigkeit. 
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4. Arbeitsweise and Aufbau 



Das NF-Millivoltmeter UVH ist ein. stark gegengekoppelter Transistor- 

▼erstarker nit nachgeschaltetem Wechselspannungsmesser. Seine Verst&rkung 
kann durch einen eingebauten Eichgenerator kontrolliert warden. Die Strom- 
▼ersorgung erfolgt aus einem Akkuaulator, der bei Hetzbetrieb gepuffert 
wird. Siehe Stroalanf. 



4.1. Verstarker und Spannungs- oder Pegelmesser 

Ober den Buchseneingang gelangt das MeBsignal auf den Forteiler, der bei 
XeBbereichen uber 100 aV in Funktion tritt und den Pegel urn 40 oder .70 dB 
daapft. In diesen Teilerstellungen liegen parallel zua Eingang kleine 
Kondensatoren, die dafiir sorgen, daB die Eingangskapazitfit konstant bleibt 
(wichtig fur die Verwendung von Teiler-Tastkopfen) . Das Signal gelangt 
dann an einen 2stufigen Impedanzwandler (T1, T2 ) , der durch Dioden gegen 
zu groBe Eingangsspannungen geschutzt ist. Diesen Stufen folgt der Haupt» 
teil-er ait Tier 10-dB-Stufen. Es schlieBen sich zvei dreistufige, in sich 
gegengekoppelte Verstarker an, won denen der erste 40 dB (T3, T4, T5), 
der zweite 20 dB (T6, T7» T8) verstarkt. Letzterer endet ait einer Iape- 
danzwandlerstufe (T8) fiir den Terstarkerausgang. Die Gegenkopplung Uber 
aehrere Stufen hat den Vorteil einer sehr hohen Stabilitat und gewdhr- 
leistet daait, daB die einaal eingestellte Verstarkung nicht aehr werto- 
dert werden auB. AuBerdem reduziert eine groBe Gegenkopplung den Klirr> 
faktor und eliainiert veitgehend die unterschiedliche Stroaverst&rkung 
der Transistoren. Der Terstarker-Ausgangswiderstand ist im Hinbliok auf 
den in der Fernaeldetechnik ublichen Vellenwiderstand auf 600 Q festge- 
legt. Durch den . Elektrolytkondensator C24 ist der Ausgang gleichstroafrei. 

Der Baitter der Impedanzwandlerstufe (T8) ist zur Entkopplung Uber ein 
Daapfungsglied ait dea Anzeigeverstarker (T9) verbunden. Es folgt die 
Xittelwertgleichrichtung. Sie liefer t bei werzerrten Sinusspannungen eine 
dea EffektiTwert am ndchsten koamende Anzeige. Die der Gleiohrichtung an- 
gebotene Vechselspannung reicht nicht fur einen linearen Skalenrerlauf 
aua; deshalb bietet die Einbeziehung der Gleichrichtung in den Gegenkopp- 
lungasweig der Anzeigestufe die X5glichkeit, auch bei kleinen leohselspan- 
nungen eine fast lineare Skala zu erhalten. 




4.2. Eichgenerator undl Netzteil 

% 

Zur Kontrolle dea gesamten Verstarkers ist ein Rechteckgenerator (Tl6, 
1M7) eingebaut, der eine Frequenz von etwa 1 kHz bei einem Tastverhalt- 
nis T/T » 2 erzeugt. Die Stabilitat des Generators ist so gut, daB eine 
etwaige Abweichung der Sollverstarkung im Gerat direkt am Anzeigeinstru- 
aent abgelesen verden kann. 

Das NF-Millivoltmeter ist fur Batterie- und Netzbetrieb ausgelegt* Als 
Batterie dient ein Nickel-Cadmium-Akkumulator mit acht Zellen. Die La- 
dung iibernimmt der stabilisierte Netzteil (T1J, T14, T15)» der eine kon- 
stante Spannung von 11,5 V liefert. Uber einen Vorwiderstand ist die 
Batterie gepuffert. Sie kann dank der konstanten Spannung nicht iiberla- 
den werden. Die Begrenzung des sehr groBen Stromes bei Beginn der Ladung 
iibernimmt der Vorwiderstand. Unterschreitet die Batterie spannung 9 V, so 
trennt eine Abschaltautomatik (T10, Til, T12) die V.erbindung zum Verstar' 
ker. Beide MaBnahmen (Ladung mit konstanter Spannung und Schutz gegen zu 
lange Entladung) verhindern eine vorzeitige Zerstorung des Akkumulators. 



4.5° Auf bau 



Die GerategroBe ist in Verbindung mit der 1 9-Zoll-Technik entstanden. Die 
Frontplattenbreite entspricht 5/8 des 19-Zoll-Einschubs. Das Unterbauin- 
strument weist einen Skalenwinkel von 110° auf. Der potentialfrei aufge- 
baute Verstarker- und Anzeigeteil sowie eine sorgfaltige Schirmung aller 
wechselspannungsempfindlichen Schaltungspunkte gegen Gehausemasse gewahr- 
leisten eine groBe Storspannungsdampfung. 

Der gesamte Verstarker ist auf drei steckbaren gedruckten Schaltungsplat- 
ten aufgebaut, die bei etwa notigen Reparaturen leicht ausgewechselt 
werden kSnnen. Der Netzteil, einschlieBlich Netztransformator und Eich- 
generator, bildet eine eigene Einheit und ist getrennt vom Verstarker auf 
einer Platte befestigt. 
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5. War turn; 

Da das HF-Millivoltmeter UVN ein Transistorgerat iat, treten keiner lei 
Abniitzungserscheinungen vie bei Rohren auf. 

Lediglich das Gliihl&mpchen flir die Betriebsart „Hetz u kann nach lingerer 
Beniitzung durchbrennen. Zum Auswechseln wird die rote Linse entfernt* 
das Lampchen mit einem Lampenzieher (R&S-Bezeichnung RLT 02000) aus der 
Fassung gezogen und gegen ein neues (R1 1 ) ersetzt. 

Der eingebaute Ni eke 1-Cadmium- Akkumula tor mufi unter Gmatanden naeh meh- 
reren Jahren gegen einen neuen ausgetauscht werden. Hierzu nimmt man 
das Gerat aus dem Hasten und schraubt den Befestigungsbxigel ab. Die Bat- 
terie kann jetzt aus den AnschluBfedern herausgezogen werden. Beim Ein- 
setzen des neuen Akkumulators iat darauf zu achten, dafl der Pluspol 
nach oben weist. 

Bei Netzbetrieb arbeitet das DYN auch ohne eingeaetzte Batterie. Bier- 
bei weist das Gerat aber unterhalb etwa 200 Hz einen grbfieren Frequenz- 
gang auf. Dieser laBt sich jedoch beseitigen, wenn im Gerat die Reihen- 
schaltung R72-G1 6 iiberbrUckt wird. 
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Bild 1. Frequenzabhangigkeit der Storspannungsdampfung bei Rj =60011 
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Bild 2. Unterdruckung der Storspannung U s t6r durch den erdfreien 
Aufbau des Verstarker -und Anzeigeteils 
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Bild 3. Symmetrischer Eingang durch Zwahgssymmetrierung 
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Uste best eh t j 

aus Blait 

Blatt Nr. 

7 


a 


10885 


11.65 


Wag 


c 


11478 


9.66 


Ws 




Datum 


Name 


d 


15791 


5 • 68 


Wag 


Ersatz) 
fur Uste 


y tits pause Nr. 


geschrieben 


7.9.65 


Star 


1 








bearbeitet 




Wag 










StXfEMe f Schaltteittiste zu 

NF-Millivoltmeter Type UVN 


gepruft 




■ 










normgepruft 




s 











W; 0664; 100 S 











- 


. < ■ 


XMJC 

*SP 

Kenn- 

zeichen 


Stuck- 

zahl 


Benennung 


Sach-Nr. 




Bcmerkungen 


_ 




1 


2 


3 


4 


mi 


6 


*** 




si 




Kleins tufenschal ter 


12003 - 2.15 








S2 




Druck taste 


12005 - 2.5 


bearb.aus SDE 21012 






S3 

« 




S pannungs wah 1 e r 


FD 60501 

• 




— 












' " * ~~ 






S5 




Mikros chal ter 


SDH 32300 








S 6 




Mikros chal ter 


SDH 32300 








S7 




Mikroschal ter 


SDH 32300 
















' 


, 


























- 


— 




Sil . 




Schmelzeinsatz 


M 0,06 C DIH 41571 
M 0,0W C DIM 4 IS 7 I 


J» 2 MS, Creti 

fir in M . m v .... 

90m ?9B V 




f 

f s 
11* 
1 s| 

i ^S' 
gls 

?*1 

I ^ 
« ■§ § 


























St 3 




Steckerleiete 




enth. in 12003-3 




«e 












St4 




Steckerleiete 


' • 


enth. in 12003-4 




f J f 

S* - 

K» §i 
Q § 


- . 












St5 




Steckerleiete 




enth. in 12003-5 








• 










St2l 




Geratestecker 


FES 21000 


1 


'■ — 












■ ■ j 

| 
















— 
































?1 




Transistor 


12005 - 5-5 


rx ’ ;'r . U'-:t ■ 







T2 




. _ ■ j 

Si-Trans.BFY 19 


GQF 24346 


, 






?3 




Si-Irans. BFY 19 


GtiF 24346 


* 



— 


<^> 

ROHDE & SCHWARZ 


led.- 

zest. 


led.-MHtlg. 

Nr. 






Lhl. Nr. 

12003 Sa 


Uste beeiebt 
aus Blatt 


V slfdit. -Pause Nr. 


d 


13791 


5*68 


Va* 


Diatt Nr. g 


1 MUNCHEN 














Datum 


Name 


■ 










7*9*65 


Stem 


■ 








Ersatz] 
fdr Uste 


^rbeitspause Nr. 


bearbeftet 




Wag 










SliekUit* 1 XSSBUMXtt zu 

BF-Mi Hi voltmeter Type TO 


geprSft 














normgepruft 










- 





4 28; 0364; 100 S 












Stuck - 
Kcnn- I zahi 
ze/chtn I 




Tr 1 






Benennurtg 


Sach-Nr. 


1 








G14F 24346 


Si-Trans. BFY 19 


Gl*F 24346 


Si-Trans. BFY 19 


GQ.F 24346 


Si-Trans. BFY 19 


G<iF 24346 


Si-Trans. BFY 19 


G(4F 24346 


Si-Trans. BFY 19 


Gt*F 24346 


Ge-Trans. AC 122 ge 


G<*E 14341 


Ge-Trans. AC 122 ge 


GQE 14341 


Si-Trans. BFY 19 


G<iF 24346 


Ge-Trans. AC 122 ge 


GQE. 14541 


Ge-Trans. AC 122 ge 


GviE 14341 


Ge-Trans. TF 78/30ni-IV 


GPE 14343 


Si-Trans. BFY 19 


G **F 24346 


Si-Trans. BFY 19 


GQF 24346 



Bamarkungtn 



6 




Netztransform4tor(Gr# ) 12003 - 25,8 



hierzu bes .Stiickliste 



htfdtt.-Pauta Nr. 



ArbatUpau— Nr. 




ROHDE & SCHWARZ 

mOnchen 



1 C DE Datum [ Name 



gtchrhban I 5,68 WU 



baarbattet 



gtprift 



normgaprUft 



Utta battab t 


out 


Btatt 


Btatt Nr. 


9 



I Schatttailthta zu 

NF-Millivoltmeter Type UVH 



>28; OtU 1 100S 




































































10 I A ft "! 12 13 



14 A ; 15 j 16 ; 17 ! A 18 i j_9 



1 m V — Verstarker 

T 3 T 4 T5 

BFY19 BFY19 BFY19 



T 6 

BFY19 



100 mV -Verstarker und Anzeigeverstairker 
T7 T8 T9 

BFY19 BFY 19 BFY19 



/ .. ! 







! 


10 


A 


11 


1 


12 


13 


14 A 


15 


n m r 

i 


17 


▲ 


18 


19 




■ 














\ 


i 

i - 










t 








x 










i 
















S’ •• 









i , 19 


20 


21 i 



















22 


1 23 1 


1 24 


J ±21 


1 26 


J V. J 


1 26 





Verstarkungs Kontroll - Generator 
und Batterieabschaltung 



Netz - und Ladeteil 



T 10 

AC 1229* 



Til T 12 

AC 12 2g* BFV 19 



T13J4 T 15 

AC 1229* TF 78 



113 V /21m A 




,iC40 

* IK*. I 



| N«tz | 



| sj 3 | R s A 

i *r*\ 



C3I C32 

0,1 pF 22 pF 



gekuppelt — **• 

mit SI 



1 R7A rn ,5.2 V 

I <‘A,LJ^T 



\3* 

X 2 P 






Ladespg. 



Gl 8 11 

OA 182 



235 V O— 

0,032 c 



125 V O— 
115V o — < 

S3 




12003 - 25.2 



x y> NC 

gefcuppelt mit SI — 



S6 i i 

+ fa— ■ 



2 _ 77.5 mV « 



[>83 


R85 h hi 


[jskn 


5ka U U- 



T 16 

BFY 19 



Verstarkg.-Kontr.- 





BFY 19 


(] 


i- yj 


II , 


if 


| R82 '2,6 V 

5 1.21 


II 1 

C 34 


2,3 V 


't te 


0,22 pF | 


|R86 

5ka 



, Gl 14 I 
1 1 N 023 i 



Verst. Kontr. 
Aus 



12003-25.1 





13 


— 








12 










11 










10 








& 


'9 








c 

D 


. 3 










7 








W» 


6 








W 


5 








O 


4 








£ 

O 


3 








l/l 


2 










1 






• 




; 

0 


• 


• 




Sc ha Iter 


S5 


S6 


S7 


Nockerv 

schcibc 


1 


2 



= gedruckt (el. Kontroilc : AnschluB C mit NO verbunden) 



Gtcichspannung gemessen mit RV , Rj £ ?0MXI z.B.URI, gegen ( JL ) 
- Technischer Wcchselstrom 



Tonfrcquenz 



0*# Eintragung der etektnschen Werte 
von Bauel+menten ist unverbmdlich 
Gerxiue Wert# siehe Scfottteritiftte 



hierzu Schalttcillistc 12003 Sa 



* Stromlauf zu 

NF - Millivollmeter Type UVN 



Z*chn. Hr. 

12003 S 














Verstarkungs Kontroll- Generator 
und Batterieabschaltung 



T10 

AC 1229* 



Til T 12 

AC 122g» BFY 19 



Netz~und Ladejteil 



T13,14 T 15 

AC 122g» TF 79 



1 l 3 V / 21 mA 




I* R 72 



~ uCAO 

"TTRfl 



BatL-Abochatt-Spg. 



2^ 77,5 mV» 




;g.-Kontr.- i*"* 

5pg.>S R82 2 t € V 



C31 C32 

0.1 uF 22 



NC 

•"WS. - 



Ladospg. T 



rn 



12003-25.2 



MRS 3 


R85 n 


N5ka 


sw M 


T 16 




BFY 19 


J 




T 17 

BFY 19 

> 



i 61 14 I 
1 N 823 I 



Ml ¥ 

[ ~ 30 mV 

>11 ioowiV"" c 

v 300 mV & 



I sau g 

1 00 V * 

300V * 

Vtrst.Kontr. 
Aus 



7 








i 








i 








» 
















. 
















i 


























3_ 








£ 








L 








o_ 


• 


• 



SchojttfjSS |S6 S7 



12003 - 25.1 



61 3.11 

OA 182 



2?-*vdN.u| 



235 V 
220V 



gakuppott mit SI 




• = gtdruckt (clKontroiU: AnschtuB C mit NO varbondtn) 

GUichtpannung gcmcatcn mit RV, Rj *0Mfl z.B.URI, gtg«n ( X ). 
- Tcchpitchcr Wcchsalstrom 

* Tonfrcqucnz 



Dw Emtrogung dor *t*k inaction Weft* 
von Baualomontan ist unvorbmdlich 
O*nou* Wort* a*oh# SetolHatMiota 



hitrzu ScholtUillista 12003 So 




Stnmkuf n t 

* NF - MiUivoltmeter Type UVN 














Scixiaaselliete fttr R&S-Saohnummera 



Sofern Bauelemente, deren Klartext aua dieser Liste ersiohtlich sind, z«B. 
als Reparaturteile , beschaf ft warden so lien nnd sofern dieee Beschaffung 
nicht fiber HAS erfolgt, w+rd eapfohlen, neben den elektrieohen Eigenschaf- 
ten aaoh die mechenischen ’messungen anzugeben, die won dent defekt gewor- 
denen B&ue lament zu entnehmen sind. 



Saehnunmernsysten. 

Jedes Feld symbol isiert 
einen Buchstaben oder eine 
Zahl. 

Zahl oder Buchstabe erscheint 

immer, warm schraffiert, 
nicht inner, wenn gestrichelt 



staben Benennung 
aruppe 



Kondensatoren 



Abkiir zungs e r 1 aut e rung 



■c ^ J Kap.in Tol. ^ #rm » J 

eg & Zahien-j uF o.pF _ in % ^ £ | 

Xffl\ HIT T ! iV///A /'TT! / !~n “1 / !T7~! 

WxA Y////Aj li_lj j l ! i i / LlLJ 



0 - 



R«S - S ac hrmeune rn 

gleichartige Zahlen oder Buchstaben stehen 
in dieser Liste untereinander. 



* Normal to leranz z.B« 2% die 
Angabe der Toleranz entfNllt 
in diesen Fallen in der R&S- 
Saohnummer, 

- Nennspannung z.B. 500- 
die Angabe der Nennspannung 
entf&llt in diesen Fallen 
in der R&SrSachnuawer . 

Bemerkungen 



5 5 -s> 
:E gS 

ill 

tfl 

*3 g 
i=5-g 

2 

5 3*0 

5 l § 

S> £ o 

1.1 



Keram. Bypass- 
kondensator 


CBR 1 /[to^F] 


Ringkondensa' 

tor 


. . I — «1000pF - U 1,6 kV 

GCB 92 / Kap.pFl 

I > lOOOpF - U 1 kV 


Keramikkon- 

densator 


CCE 94 / |Kap.pF| 


Plattenkon- 

densator 


CCP |Kap.pF|^T|^[^kv| 


Keramikkon- 

densator 


CCS 

T 

Keram 0 Scheiben 1 



1^600 350 V- | 

Fabrikat Si wans . 

v wail barter Kwaaikring fUr 
DurohfUhrungan 



l»Nwn 500 V- | 

Trapazsoheibe vwailbwt 



£■ 80 

karkatoff KER 310 



kondensator mit 
parallelen Drahtan- 
sohliissen, U 500 V- 



TK-Reihe — 

bzw« HDK-Maa se/Klaaae 

11 - P 100/lB 
41 - H 33/IB 
55 - H 150/IB 
68 - H 750/IB 
75 - N1500/IB 
91 - (- 2000/11 
94 - 6. 4000/lI 
96 - £6000 




/ 

/ - 



a 7 * 9 * 



Kapasit&t in pF 



C-To leranz in - 



442; 1 060; 100x100 Dm ; ROHDE & SCHWARZ, MONCHEN 




Sachnumroer nsy s tem . 

Jedes Feld symbol is iert 
einen Buchstaben oder eine 
Zahl. 

Zahl oder Buchstabe erscheint 

immer, wenn schraffiert, 
nicht immer, wenn gestrichelt 



groppe 



Benennung 



Kondensatoren 



Abkdrzungserlauterung 



■g §• £ .in Tol.. N * nn g 1 

d Zahlen-g pF o.pF in * y *" kv £ | 

fra / rr " /rrh / ira 



/ 1 i 1 / i 1 /. i 1 i i 

1/ LlLj/ LLLJy LLLJ 



T 

[2 % 



HocS - Sac hnunune rn 

gleichartige Zahlen oder Buchstaben stehen 
in dieser Liste untereinander. 



• Normal to leranz z.B. 2% die 
Angabe der Toleranz entfillt 
in diesen Fallen in der R6S- 
Saohnummer. 

- Nennspannung z.B. 500- 
die Angabe der Nennspannung 
entfallt in diesen Fallen 
in der R&S-tSachnummer. 

Bemerkt mgen 



loch 

CCG Keramikkon- 
densator 



3 £ 

13 *S . 

5 §£ 

E c t 
o O <£ 
> a 

p 

550 
3 ri t? 
con 
® t: c 
.S>* « 
Uj < ^ 



Keraau 

Waffelkondensator 
mit parallelen Draht- 
anschldssen 

^Henn 

40 - 30 V- 

50 - 100 V- 

52 - 125 V- 

HDK-Maase — 

96 -t 6000 
98 - e 10000 

C-Toleranz — 

0 - i + 100 bis - 20 ? 

Kapazitat in nF 



CCH Keramikkon-^ 
densator 



Keram „ 

Rohrkondensator 
mit radialen Draht- 
anschldsaen, 0 - 500 V- 

Tk-Reihe /Klaas© 

11 - P 100/IB 

12 - P 100/IA 

31 - RP 0/lB 

32 - HP O/IA 
42 - R 33/IC 
46 - H 75/IB 
49 - H 75/IA 
56 - H 150/IA 
59 - R 220/IA 
62 - R 330/IA 
65 - R 470/IA 

68 - H 750/IB 

69 - H 750/IA 

Kapazitat in pF 




C-Toleranz 
in » io 



mpj wox too Dm,- 



ROHDE & SCHWARZ, MDNCHEN 




—IBIMIh 

- 7894 
Bl. 5 




Sachnummernsystem. 

Jedea Feld symbol isiert 
einen Buchstaben oder eine 
Zahl. 



Zahl oder Buchstabe erscheintj 
immer, wenn schraffiert, 
nicht immer, wenn gestrichelt 



Buch- 

staben 

gruppe 



CED 

CEE 

CEG 



Benennung 



Elaktrolyt- 

kondensator 



Kondensa t o r e n 



-Q 

$ 

<0 

X 



.2 

s 



Kap.in Tol. 



Nenn 



S> * 

3 S 

« ,a 



J b, Zahl on -g uF o.pF in % y | 

! nun IV7777A /rrn / rrh /rrr 



1 1 1 1 1 , 
uiiiy 



) i I / I l l i 

7 



/ l !_]__!/ llu/ lllj 



. H&S - S ac hnunune r n 

gleichartige Zahlen oder Buchstaben stehen 
in dieser Lists untereinander. 



Abkiirzungserlauterung 



[2 % | 



u 

500V 



Normal toleranz z.B* 2% dial 
Angabe der Toleranz entftHltl 
in diesen Fallen in der R&Sj 
Saohnummer. 

Nennspannung z.B. 500* 
die Angabe der Nennapannungl 
entfallt in diesen Fallen 
in der R&S-Sachnummer . 



Bemerkungen 



Elektjroly 
kondensa tor 



Art 



CE 

T 



|/^j 00 j 00 j 



D » Rohr ait axialea 
Drahtansohliiasen 

E - Rundbecher ait 
einseitigen 
Lotfahnen 

Q m Rundbecher ait 

Befestigungsgewinde 
M 18 x 1,5 and ein- 
eeitigen Ana chide sen 



Auaf aiming 

2 - N 

3 - 

5 - 

6 - 

7 - 



> 



fdr noroale 
Anforderung 






21 

22 



fOr erhShte 
Anforderung 



Kapazitdt in |iF 



U Henn in V 



U2; 1060; 100x100 Dm; ROHDE & SCHWARZ, MONCHEN 





1060; 100x 700 Dm; ROHDE & SCHWARZ, MUNCHEN 



OJ.J2 

Is 
* ® 
tQ *o 

5 §•? 

£ 

£ ° *a 

. O) N 

2 :§ C 
e a « 

,s.|4 
- 5 I 
I ^ “ 

3 3 *0 

.2 "5 § 

c 1 O 

I** 

1 5 * 

N §> 

!| 

Q § 



2JEH-Mh 

7994 

Bl. 7 

~>. 2 . 67 




Sachnuromern system. 

Jedes Feld symbol is iert 
einen Buchstaben oder eine 
Zahl. 



Zahl oder Btichstabe erscheintj 

immor, wenn schraffiert, 
nicht immer, urenn gestrichelt 



Kondensatoren 



Q> 

ii 

K 



U, 



St • 

<7» H 



Nenn 



Buch- 

staben 

gruppel 



CFM 



' Benennung 



Df-Kondenaatoif 



CPB 



Ker« Df-Kon- 
densator 



J Kap.in Tol. _ _ 

Zahlen -g* pF o.pF in * ^ ^ ky J | 

IY7777A /rrn /.rrri /pm 



n iTi 7 



7 LlLj/'LLLj/ 



R«S - S ac hnucwne rn 

gleichartige Zahlen oder Buchstaben stehen 
in dieser Liste untereinander. 



Abkur zungs e r 1 au t e rung 



T 

2 * 




Nornaltoleranz z.B. 2JS die 
Angabe dar Toleranz entfSHtl 
in diesen Fallen in der R4S-| 
Saohnuimer . 

Nennspannung z.B. 500- 
die Angabe der Nennspannung 
entfdllt in diesen Fallen 
in der R&S-Sachnunwer . 



Bemerktmgen 



CFM 



P 

a 



Durchfuhrungs- 

kondeaaator mit 
M 5 x 0,5 Gewinde- 
tiille und Dr ah tan - 
sohlUssen 



U 



Sean 



64 - 500 V- 

Tk-Reihe bzw. — 
HDK-Masse/KlasBe 



11 - p 


100/IB 


31 - sp 


0/lB 


55 - N 


150/IB 


68 - S 


750/IB 


75 - S 


1500/IB 


86 » 6 


700 


91 - t 


2000 


94 - e 


4000 



C- Toleranz 

2 • < ♦ 50 bis - 20 
5 - - 20 i> 

4 - 1 10 $> 

5 - - 5 * 

6 « : 2 * 

Kapazit&t 



P 

n 



pF 

nF 



CFR 



Kero Durchfilhrungs- 
kondensator ait 
Gevindetdlle and 
Lhtfahnen 

Bauform 



. / O O 1*0 

T / T / T 



in V- 



Kapazitftt 
in pF 



442; 1 060; 100x100 Dm; ROHDE & SCH WA R Z, M U N CH E N 




Sachnummernsystem. 

Jedes Feld symbolisiert 
einen Buchstaben oder eine 
Zahl. 

Zahl oder Buchstabe erscheint 
iinmer, wenn schraffiert, 
nicht immer, wenn gestrichelt < 

Buch- 

staben Benennung 



Kondensatoren 



I I 1 Xap.in Tol. N * nn 

Js & Zahlen-^ pF o.pF in % y * n kv 

W%\ ^TM/RT^/rrn/rn-i/i i I ; 

VvYA lu_uj/ X/ZZ/Aj ll_Lj / Lllj j llLj 



R«S-Sachnuniaern 

aleichartige Zahlen oder Buchstaben stehen 
in dieser Liste untereinander. 



Abkurzungserlauterung 



F1-" 

8. • 2 X A 

T? 2 L I 



T I • Normal to leranz z.B. 2% die 
2 % I Angabe der Toleranz entflillt 
in diesen Fallen in der RAS 
— ^ Saohnummer . 

U I “ Nennspannung z.B. 500- 
500V I die Angabe der Nennspannung 
entfallt in diesen Fallen 
in der R&S-tSachnummer. 

Bemerkungen 



CPS Ker amis cher CPS 

BP-Kondensator 



Gewinde M4 



Geminde N5 



Glimmer- 

koadeasator 



.2> 8! 

*; Q) • 

»o *o 

sa g .6 

E =S 
5 0< s. 

t § o 
3 ^ t? 
c « © 
© 5; c 
0> $ © 



CGV Yerklatachungs- 
kondensator J 



Glimmer- 

kondensator 
Fabrikat Jahre 



J ahre -Mica- Ark t , kunstharz- 
vergossen, TK - 5 bis 
30 x io“y°G 

Jahre-Mica-Strat , kunstharz- 
vergosaen, TK ±100 x 10"y°C 

Jahre-Mica-Dur , mit Kunststoff 
umbtillt 

Yerklatschungskondenaator 



Harm 



300 v- 
500 v- 

1000 Y- 
2000 V- 



~*?TEN-Mh • 

1 7894 

Bl. 8 

^15.2.67 




Auaflihrung, Bauform — 
bei CGO an 3* Stelle 

TK • lO-t/oC 

0 - i 200 

1 - 2 100 

2 - - 20 bis 4 100 

3 - - 0 bis ♦ 70 

C-Toleranz 

4 - <rto % 

5 - il 5 % 

6 - -- 2,5% 

7 - il 1 % 

8 - ii 0,5% 

Kapazitat 

n m nF 
p - pF 



1 060; 1 00x100 Dm; 



)E & SCHWARZ, MUNCHEN 




0 

1' 

*z <u 

i2 *H • 
§ §-2> 

1 c !§ 
fl» o cc 

a 

o o> n 

E § o 

3 .2 JJ 

c ’5 o 
J) t c 
o> — « 
iu 5 ^ 



^ v T3 

!i § 

f|| 



*•>» 



l xj 
si § 



"■“TEH-Mh 

~ 7894 
Bl. 9 

5*2.67 




Sachnummernsystem. 

Jedea Feld symbol is iert 
einen Buchstaben oder eine 
Zahl. 



Zahl oder Buchstabe erscheintj 
immer, wenn schraffiert, 
nicht immer, #enn gestrichelt 



Buch- 

staben’ 

gruppel 



CHF 



CKD 



Benennung 



Flatten- 

kondensator 



KT-Kondensa- 

tor 



K o n d e n s a t o r e n 



J 

m 



U M 



| I I Kap.in Tol. “ Nenn 

d5 Zahlen^y pF o.pF in % .. in ... 

5/ / / v 

Fjvpj rrTT'T': / W////A f 



\m Gill]/ 



/V O * K V 

/ ' |— r 

y' 



$ k 

to e 



/ ! 1 j i / ! * i 1 / I i i i 
f LlJ )/ LL_I_J / LLLJ 



R«S-S.achnunuaGrn 

gleichartige Zahlen oder Buchstaben steheh 
in die6er Liste untereinander. 



Abkurzungserlauterung 



[2 % 1 



u 

500V 



Normal toleranz z.B. 2% die 
Angabe der Toleranz entfalltl 
in diesen Fallen in der R<&S-| 
Sachnummer . 

Nennspannung z.B. 500* 
die Angabe der Nennspannung 
entfallt in diesen Fallen 
in der R&S-Sachnummer . 



Bemerkungen 



CHF 



1 / 3000 / 10 



to KV 



3(300 pF + 60 € 

- 20 * 
HOK-Keraaik 
Fabrikat Resists 



co 



Styroflex- 

kondensator, axiale 
Brahtana ohlils se 
Fabrikat Siemens 



Bauf ortn 



9 /«, y,*# y 

T / “T / ~T“ / 



1 - B 51110 A 

2 - B 31310 A 

Kapazitat in pF 

Toleranz in fo oder pF 

(entf&llt bei Normal toleranz 
t 10 i* Oder - 1 pF) 



U Henn in 



10/0, 100x100. Dm 



ROHDE & SCHWARZ , MUNCHEN 




d > 5 

pi ® 

^ • 

»o *o 

§ §■# 
E c !§ 
£ 0< a 

• 0)N 

H § o 
3 :§ C 

c « e 

!>! g 

i s 5 | 

41 ^*5 

c ? " 
3 3 *D 

S ? § 

g> i 6 

§ £ £ 
c > o 

•laS 



.§■§ 
a s 



-*SS-llh 

7894 
L. 10 

~.2.6? 




Sachnummernsy s tern . 

Jedes Feld symbol isiert 
einen Buchstaben oder eine 
Zahl. 



Zahl oder Buchstabe erscheinlj 
immer, wenn schraffiert, 
nicht immer, wenn gestrichelt 



Buch- 

staben 

gruppel 



moch 

CKD 

CKE 

CKP 

CKG 

CKK 

CKL 



Benennung 



KT-Kondeneator 



Kondensatoren 



l! 



5 

m 






&J5 



3 | Kap.in Tol. N * nn | | 

J & Zahlen-g pF o.pF in % v * n fcu J | 



MW n i ; ; i / 
VxA U1J-LJ/ 



/im 

LlLj 



in 

/V o.kV . 

/ pr -1- ! f ' 1 1 i i 
- i i / t i i i 
LL.LJ j LLLJ 



RaS-Sachnuminern 

gleiohartiga Zahlen oder Buchstaben stehen 
in dieeer Lists untereinander. 



Abklirzungserlauterung 

0 " Normal toleranz z.B. 2% die 
Angabe der Toleranz entfSlltl 
in diesen Fallen in der R<SsJ 
SaoHnumner . 

Nennspannung z.B. 500- 
die Angabe der Nennspannung 
entfallt in diesen Fallen 
in der MStSachnuiwer . 



U 

500V 



Bemerkungen 



CK 



Kunstfolien- 

Kondensator 

Art 



(Dielektrikum und Be lag) 

D m Polys tyrol-Folie 
und Metall-Folie 

E - P o lykar bona t - Fo 1 i e 
und Metall-Folie 

F - Polykarbonat-Folie, 
me tall isiert 

G - Polyester-Folie, 
metallisiert 

K - Polyester-Folie 
und Metall-Folie 
( fiir gedruckte Sehaltg. ) 

- mehrlagige Lacks chicht, 
metallisiert 
(Fabrikat Siemens) 



U 



Heim 



44 - 


50 7- 


46 - 


63 V- 


50 — 


100 V- 


52 - 


125 V- 


54 • 


160 7- 


58 - 


250 V- 


62 - 


400 V- 


64 - 


500 V- 


66 - 


630 7 - 


70 - 


1000 7 - 



Auafiihrung, Bauform 

C-Toleranz 

3 - - 20 $> 

4 -i 10 £ 

5 - i 5 $> 

6 2,5^ 



u 

n 



Kapazitdt 

u » pF 
n - nF 
p - pF 



7 

8 

9 



i 1 $ 

; 0,5 % 
i 1 pF 
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Sac hn ummer n system. 

Jedes Feld symbol is iert 
einen Buchstaben oder eine 
Zahl. 



Kondensatoren 



Abkiirzungserlauterung 



Zahl oder Buchstabe erscheint 
immer, wenn schraffiert, 
nicht immer, wenn gestrichelt 


Buch- 
staben 
gr uppe 


Benennung 


CNF 


Platten- 

kondensator 


cm 


Topf- 

kondensator 


CPD 


Of -kondensa- 
tor 


1 

j 

CPP 

1 

! 

j 


Papier- 

kondensator 

| 

! 


CPK 

j 


Papier- 

kondensator 



| Kap.in Tol. 
Zahlen ^ tiF o.pF in % 

min / Y7777A /rrr, 



N«nn 

in 

/V o.kV 



T I 

2 % I 



/ 1 i i i / 1 i i 

! LlLj / LLl 



RocS-Sachnummern 

gleichartige Zahlen Oder Buchstaben stehen 
in dieser Liste untereinander. 



•3/ C'i‘3/1 



3 / 



**p.p*j J |spg.v 



CPF 10.000 / 2000 W 
pF V 



- Normal to ler an z z.B. 2 % die 
Angabe der Toleranz entfallt 
in diesen Fallen in der R&S- 
Saohnummer. 

* Nennspannung z*B. 500- 
die Angabe der Nennspannung 
entfallt in diesen Fallen 
in der R&S-tSachnutomer . 

Bemerkungen 



£ 6 

Werkstoff KER 221 



- 20 * 

£ 6 1 ' 

Werkstoff KER 221 



Papiar-OurohfUhrungo- 

Kondensator 



) 1 uF in yF 

<1 uF in pF 



< 10.000 pF 5 

8 &. •*» 

III 

— **- 1 
> tf- 

« in ruvi * x 



10.000 pF 



i-i 



P o » 



Papier- 
kondensator 
impragniert and 
kunststoffumgossen 

%enn 

58 - 250 V 
62 - 400 V 
66 - 650 V 
70 - 1 kV 

Ausfiihrung, 

Baafona 



5.2.67 




C-Toleranz 

5 - -20 io 
4 - 1 10 % 

Kapazitdt - 
in pP 




1060, 1 OOx 100 Dm, 



ROHDE & SCHWARZ, MONCHEN 




Saohnuramernsiystem. . W'iderstande 

Jedos Feld symbol isiert , 

einen Buchstaben oder J -g § 

eine Zahl. ^ # # £ 

— 05 Q. q cO 

Zahl oder Buchstabe erscheint o 3 ^ ah ^ en d5 Widerst. Tol. Belast* o 

c5 fe> u.evtl.^ wert in i- « u <2 



immer,wenn schraffiert 

nicht imtner, wenn gestrichelt 

Buch- 
staben. Benennung 
gruope 



1 wer S iB in 5^ in W * 

8uchst.°, * , / / 



R&S-Sachnummern 

gleichartige Zahlen oder Buchstaben stehen in 
dieser Liste untereinander. 



WB Brahtwider- WB 
stand 



/t»sS l\ 



Abkiir zungs e r 1 aut erung 



rn 

|2 %\ 



• Normal toleranz Z.B.2N 
die Angabe der Toleranz 
entfallt in diesen 
Fallen in der RAS-Sach- 
nummer . 



Bemerkungen 



Orahtwi der stand nach 
DIN 41411* -DIN 41423 
Lai Nerm 1.0,5 u. 1 V 
> 5 0 und Nennlast 
2-. 50 * 






bei WideretSnden 
<50 und Nennlast 
2^50 V 

Aboes sun gevar ia t ion 



® o £ 

E 

£ 0 a 

6 f o 

5 ^ S2 
c « « 
«> t c 
J* 

tij < TJ 
W 2 



WDF Drahtwider- 
stand 



WDF 21 



/L T » 

WDF . 21 



/tlGCI 



Prfi 2 . -Draht- 
wider stand 



Baufora 

Fabro Resists Rda 

Nennlast 

2 - 0,5 W 

3 * 1,0 W 

Widerstandstoleranz 



tfideratandswert 



**• . 




! 


N - NO 
k • kfl 

E * 0 


— . 






WDF 


31 


j | Nid.O /[Toufj 








WDF 


41 


j [w5I5] /lirti] 








WDF 


51 


/ 1 Wid.fij /fTol.*] 


— 






WDF 


61 


/!**•*] 








WDF 


71 


/[wIq] /[Tol.*] 


2TEM-Mh 


WDG 


Drahtwider- 

stand 


WDG 




vid.a| /[Tol.*] j\ 


B*. 15 
1 ^. 2. 67 


WDN 


Drahtnetz- 
wi der stand 


WDN 




ra /[ 



M 

0. k 

“ E 



Fair . Resieta 
Pr&zisions-Drahtwidersiand 
Kunstharz uogoasen 
Nennlast 0,125 W 



desgleibhen Nennlast 0,25 V 
deegleichen Nennlast 0,33 W 

desgleichen Nennlast 0,5 V 
Lfin ga - 23 m 

desgleichen Norm last 0,5 N 
L^nge * 33 on 

desgleichen Nennlast 1 W 



? Glaeierter 

[♦10 % I Orahtei der stand 



j |B«1. 



Heizgitter 
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Sachnummernsystem. 

Jedos Feld symbol isiert 
einen Buchstaben oder 
eine Zahl, 

Zahl oder Buchstabe erscheint 
imm er.wenn schraf fieri 



nicht iramer, wenn gestrichelt 



Wide r s t a n d e 



<6 

X 

Zanlen J widerst . Tol< Balast. 
o'TJ'-o wer S in in* in W 

rnTnTte^/rrp /r-r-r 
_UjJj/ V////A I I I 1/ LU- 



Abkur zungs e r 1 aut e rung 






•uJ_U_i/ 



• Normal toleranz z.B.2* 
die Angabe der Toleranz 
entfallt in diesen 
Fallen in der R&S-Sach- 
nummer • 



Buc li- 
st aberv 
gruppe 


Benennung 

. 


R&S-Sachnummern 

gleichartige Zahlen oder Buchstaben stehen in 
dieser Liste untereinander * 


Bemerkungen 


WF 

1 


Schicht- 

widerstand 


WF WW.fi /! Tol.St ! j\ Bel.W 




j KohlescMehl^ideratand, 
Abmessungen nach 
DIM 41404- ••OIN 41408 


WFE 


Schicht- 

widerstand 


WFE 

WFE . . 

Till 


M 

k .. 
E 





5 *S 

*o O 

*S 8g 
E c !§ 

> ° a 

I* IS 

2 r§ £ 
c « « 

,s»|! 

D 

S ? 5 

^ tC 
2 a» 3 

»1 s 

5 o 



WFG Schicht- 

widerstand 



! WFG 



Sehichfcrider- 
stand (feat) 
mil axialeo 
Anschlussen 

Art, 

Nenn last 

2 - Min ia tar 0,3W 

3 - Standard 0,5 V 

5 * Last 1,0V 

6 * Hochoh© 1,Qtf 

Wi der s tends tol eranz 

2 - + 5 % 

3 - + 2 * 

4 • + 1 % 

5 - +0,5% 

6 - +0,3* 

Ausfuhrung 

1 • Oberfiache laokiert 

Widerstandswert 

M * MO 
k « kfi 

E - 0 



Schicht- 
»i der stand 
Standausfuhrung 
fur gedruckte 
Schaltung, 

Rermlast 0,125V 

Abae&aungen/ 

Raster 
5x5x15 / 2,5 

Videratandstoleranz 

2 - ♦ 5* 

3 - + 2% 

4 - + 1% 



WFK Schicht- 

widerstand 




Wid«rstand8wert 

e - a 



1171 / |tfid.Cl /[To_lj]/lBel . W. 



Fabr* Resists 
Kohleschichtwi der stand 
unbekappt mit aetalli- 
sierten Enden 



Kennziffer ftir Art, 
Ausfiihrung u.Laokierg. 



1060; 100x100 Dm; ROHDE & SCHWARZ, MUNCHEN 




Sachnummerriiiy 8 tern. 

Jedos Feld symbol is iert 
einen Buchstaben oder 
eine Z ahl. 

Zahl oder Buchstabe erscheint 
imraer ; wenn schraffiert 

nicht immer, wenn gestrichelt 
Buch- 

staber» , Benennung 
gruope 



Widerstande 



"§ a Zahlen J W i(jerst. Tol. Balast. o 

dS fc u.evtl^ wert in in % in M « 

rn tti V////A /rm /i — ' — i — i /rm 
Pxd I llLUJ/ yZyZZA I lUJ / L J ij/llu 



Abkiirzungserlauterung 



0 ' 



R&S-Sachnummern 

gleichartige Zahlen oder Buchstaben stehen in 
dieser Lists untereinander . 



Normal tol eranz z.B.2% 
die Angabe dor Toleranz 
entf&llt in dieson 
Fallen in der RdS-Sach- 
nummer . 



Bemerkungen 



WPS Schicht- 

widerstand 



WFS Oj B iH/tsS/l 8el.W | 



6 

Kohleschi cht-j 
older stand, 
troponfest, 

^ennlast 1 W 

Abae ssurt ge n 

62 x lOf 

W i der stands toleranz^ 

2 - ♦ 5*' 

3 2* 

4-31% 

Ausfuhrung 

Widen s tan d soe rt 

M • MB 
k » kB 

£ « a 



Kennziffer fur Liefe- 
rung und Ausfuhrung 

Fabr. Resists 

. J Kohleschi chfe»i der stSnde 

♦5$ sit radialen Dr ah ten den 

bzw. Sc he lien 




Heiflleiter 



WR Drahtdreh- 
widerstand 



HD /0lI] /[jEl*-! 



WHN on 1 Vid.fi) /{T ol L *] 



WR 1 


/Iwd.fij 


WR IP 


J | Wid.fi | 


WR 4 




WR 4F 




WR 10 


/ 1 -Vi4.fi | 


WR 10 P 


/ 1 Vi4.fi | 


WR 20 


/nsrii 


WR 20 F 


/|W4^J 


WR 40 


/ 1 Vi4.fi | 


WR 40 F 


/I 


WR 100 


/| Mi4.fi | 


WR 250 


/[vi^fij 



HeiSleiter dirakt geheutl 



Kennziffer fiir Liefe- 
rant und Bauform 

T Keifileiter indirokt 

♦20 % geheizt 

Kennziffer Lieferant 
und Bauform 

Fa tor* RIG 

Zemen tier ter Or&htdrehviderstand 
Norm last Wei lenausf Cihrung 

t 

1 • geschlitzt 



. 



geschlitzt 



geschlitzt 



geschlitzt 



geschlitzt 



442; 1060 ; 100 x 100 Dm ; ROHDE & SCHWARZ , MONCHEN 




^ 5 .S> 



O) 

c - 

.§> s 

«S *1 

W O ^ 

E c ^ 

> *a 

c £2 

|| § 
c '5 » 

«* 3z c 
,2> £ « 
«5| 

8*1 

3 a -D 

.3 # § 

ill 

Ijl 

3 g> 

« *« 

■5 1 

o § 



SH-Mh 

7894 

_U 18 ’ 

. 2.67 




Sachnummern system. 
Jedos Feld symbol isiert 
einen Buchstaben oder 
eine Zahl. 



Wide r s t a n d e 



Zahl oder Buchstabe erscheintj 
immer^wenn schraffiert 

nicht immer, wenn gestrichalt 



Buch- 

stabeoj 

gruppe 



WRG 



Benennung 



Draht-Dreh- 

wideratand 



I 

3 2. 

X CL 

K 



09 

JZ 

o 



Zahl.n ^ W i dersti Tol> 

“•"“a"!" *"* 

TT1 'V7Z77 



Buchst . 

rn-Ti. 

ka4 . UJLUJ/ 



Belast* § 
in W ® 

. , , , j\ r— i — i /rrn 

1 / UJJ/ lj u/llu 



/rr 



R&S-Sachnummern 

gleichartige Zahlen oder Buchstaben stehen in 
dieser Liste untereinander . 



WRG DBA tfid.Q 



WRG 

Bauforo 



WRW 



ws 



Nennlast t W 

I 

iinearer j 

Widerslandsverlauf 

Auafuhrunq 



Ofur Noraalverdrahtung 
1»fUr gedruckte Schaltungen 

We lien ends 



< 2 as, geschlitxt 

Wi der star deeert 

k - kg 
E. - fi 



Wendel- 

Potentiometer 



WRW 



ffi A 



Wid.fi 



WRW 



Abaessongen, 



30134 



Schiclitdreh- 
wider stand 



Saufora, 

L inear it&ts- 
toleranz *0,25% 

tfiderstands- 
toleranz * 3 % 

Neon last 1,5 M 
tfiderstandwert in kfi 



WS 5122 F 



L 



WS 



WS 



/Gala] 
5126 j \ Wid-fll 
5226 / I Wid a 



WS 5326 / I Wid. a 
WS 6126 /t Wid.Q 



Abkiirzungserlauterung 



rn 

1 2 % 1 



• Normal toleranz z.B.2# 
die Angabe der Toleranz 
entfallt in diesen 
Fallen in der RAS-Sach* 
nummer . 



Bemerkungen 



Kennziffer fiir Liefe- 
rant und Ausfiihrung 

Nennlast WR6 2 * 1 K 
WRG 3 -0,5W 



Kennziffer fiir Liefe- 
rant und Ausfiihrung 

N win last WRW 2 - 2 W 
WRW 22- 5 W 



1- 



Kurve u. 
Norm last 



lin. 

W 



0,8 



0,8 



log. 

W 



0,4 



0,4 



Wei lenausfuhrung 



1 » 12 nfl 
gesohljtzt 



1-32 BBJ 



1 - 32 



1 » 32 



1 - 32 
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O) 

c 

.9 S? 
♦. 

is *0 

*S o 



d> 



cl 



E.. : 

v « Oc 

a 

• O) N 

E § ° 

c « « 

o J; C 

» 5 " 

4 u < TJ 

7 . o 
«> ' -5 
JS ? « 

* 3 TB 

.1? * § 

?! u 

§ £;2 

c ^ n 



« 5 

s ■§ 

a 1 



2T£N-Mh 

i 7894 
bx. 19 

^. 2.67 




Sachnummerns»ystefn. 
Jedos Feld symbol isiert 
einen Buchstaben odor 
eine Zahl. 



Zahl oder Buchstabe erscheintl 
immer, wenn schraffiert 

nicht immer, wenn gestrichelt 



Such 
s£aber>j 
gruope 



noch 

WS 



Benennung 



Schichtdreh- 

widerstand 



WSD : Schichtdreh- 
: widerstand 



WSG 



Schichtdreh- 

widerstand 



Wide r s t a n d e 



J 3 

<s 



I 

I 

5 *. | 

| a Zahlen g widerst. Toi. 8alast. 

5 in *» * 

id miii/ fei/ i ii i / 1 iii/iii 



in W 



00 

x 

o 

t £ 



R&S-Saehnummern 

gleichartige Zahlen oder Buchstaben stehen in 
dieser Liste untereinander* 



Abkiir zungs e rl aut erung 



rn 

| 2 % | 



• Normal toleranz z.B.256 
die Angabe der Toleranz 
entfallt in diesen 
Fallen in der RAS-Sach- 
nummer • 



Berne rkungen 



Kurve und 
Nennlast 



lin. 

w 



VS 7122 F /f^ 



WS 



7126 



0,4 



0,4 



WS 



7222 F /[ 



Wid.Q 



WS 



7226 / [^1 



WS 



7326 Wid.Q | 



Wid.Q 



WS 9122 F j (] 

WS 9126 / f^IZol 



9,2 



0,2 



WS 



9226 / f^l 



log. 

V 



0,2 



0,2 

0,2 



0,1 



Well enausf lihrung 



1 - 12 8 » 

geschlitzt 

1 - 32 mm 



1 - 12 mm 

geschlitzt 



1 - 32 



1 - 32 • 



1 • 12 mm 
geschlitzt 



32 



1 * 32 mm 



WSD 



u. 



71 
I I 
1J 



/ U W il*f J 



SonderschichtdrehwiderstSnde 
verschiedener Bauform 

( Doppel ; Oreifach; Vierfach- 
Tandem mit Scbalter , off *n, 
einldtbar) 

Kennxiffer fur Bauform und evtl. 
W i der stand swer t 



wss mu f /l^3 



dto, mit geschlitzter Achse 



WSG 



Schichtdreh- 



widerstand 

(Keramik) 

Bauform 



a /| Wid.fi | 

l / 



11 - fur gsdruckte Schaltung 

20 « far Normal ver dr ah tung | Nennlaet 

21 - fur Normalverdrahtung ) 1 W 

91 • far gsdruckte Schaltung, Nam last Q,2W 



Wider » tand^- 
veriauf linear 



Ausflihrung 



jfellenende 



0 - ohns Welle (Scblitz > 2,5 x 0,7) 

1 - 12 mm lang r geschlitzt 

2 - 32 mm lang, glatt 
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.EN-Mh 

-7894 
. 20 
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Sac h nummer n sy s tem . 
Jedos Feld symbol isiert 
einen Buchstaben oder 
eine Zahl. 



Zahl oder Buchatabe erscheint) 
immer,wenn schraffiert 

nicht immer, wenn gestrichelt 



Buch- 

ataber>( 

gruppe 



WSH 



wuc 



Benennung 



I 8. 

X Q- 

K 



W i d e r s t a n d e 



<0 

to 
X 

Zahl an a widerst , Tol. Balast, 
u.avtl.^wert in in * in W 

HITTI V7777A /n~P /| — r— I — I /rrn 

/ i i I I / I I _L_l/ I 1 i l 



CO 

X 

I 



LLu/ 



Schichtdreh- 

wider3tand 



Varistor 



R&S-Sachnuiamern 

gleichartige Zahlen oder Buchstaben stehen in 
dieser Liste untereinander. 



WSH 



m /( 



tfid.fi 



WUC 

SpannungS' 
abhSngiger 
tfideratand 

GroSe, 

Neon last 
(beiA t -80°C) 

3 ‘i 0,5 H 

4- > 1 N 

5- > 2 W 
6«| 3 W 

8-Wart 



(Spannung bei J 


- 1A) 


03 


- 15V 


16 


- 180V 


04 


- 18V 


17 


- 220V 


05 


- 22V 


18 


- 270V 


06 


• 27V 


19 


- 330V 


07 


- 33V 


20 


- 390V 


08 


- 39V 


21 


- 470V 


09 


• 47V 


22 


- 560V 


10 


« 56V 


23 


- 680V 


11 


- 68V 


24 


- 820V 


12 


- 82V 


25 


-1000V 


13 


-100V 


26 


-1200V 


14 


-120V 


27 


-1500V 



15 -150V 



Exponant 



wv 



Abgreifbarer 

Brahtwider- 

stand 



3-0,3 - 1/3,3 

4 - 0,255 - 1/4 

5 - 0,215 - 1/4,6 

6 - « 1/6 

7 - 0,175 - 1/5,7 

AusfUhrung 



Abkiir zungs e r 1 aut erung 

0 - Normal toleranz Z.B.2SK 
die Angabe der Toleranz 
entfallt in diesen 
Fallen in der R4S-Sach-| 
nummer • 



Bemerkungen 



Kermziffer fur 
Bauform und Dampfung 



WV 4 /[«IdT| 



WV 6 



flu 



Wid.fi 



Nennlast 

__ _ JL. 



/m 



Wid.fi 



WV 12 
WV 25 
WVD 50 / nsr 



/ | Wid.Q 



12 



25 

50 



0 



48 mm 
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Zusammenstell - Vorschrift Nr. R 15754 

zur deutschen e ngtioch e n Gerate Grundgo r ate E i nschub Zusatzg e rat e B au g rupp e n 
E insa t z Ra h m en An l agon - Beschreibung fur 

Typ UVH BN 12003 FNr. M 1517/1 •• *150 



Zusammenstellung nach Pos.-Nr. 

Umschlag Karton mit Ruckenbindung 

Kunototoffordnor 4 0 mm 
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ohn e , dafur ^ i fachiochung mit Ban de r o l e 
Umschlagbeschriftung .... auf 1. Seite nach Vorlage R 15755 11*17 
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